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Table S1. Microorganisms isolated from individual dental unit component parts and the water supplying these systems, and CFU/ml. 
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r in the 

Room – 

[CFU/ml
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  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Surgical category  

1 M. 

phyllospha

L. 

shinshuens

    M. ginsengisoli 

1x102 

S. capitis  

S. epidermidis 

S. cohnii 2.7x103  

C. avidum 4x102  

S. epidermidis 

A. ursingii  

None because water is 

ordered from an 

S. warneri 

8.5x103 



erae 

S.cohnii  

L. 

shinshuen

sis  

is  

S. 

haemolytic

us 

Brevundim

onas spp. 

S. xylosus 

S. 

epidermidis 

Cladospori

um spp. 

R. pickettii 1.8x103 

C. metallidurans 

2.8x103 

M. luteus 2.3x102 

Cladosporium spp. 

1x102 

Alternaria spp. 

1x102 

Cladosporium spp. C. novyi 3.8x103  

A. dentalis 2.0x102 

B. casei 

S. cohii 

outside source  

2 M. 

ginsengiso

li S. 

warneri S. 

epidermidi

s 

 

L. 

shinshuens

is S. 

epidermidis 

S. hominis  

M. luteus 

 

    B. aurantiaca 

0.5x102 S. warneri 

4x102 

M. luteus 7x103 

S. pasteuri 

1.35x104 

Cladosporium spp. 

1x101 

F. oxysporum 

1x101 

 

S. warneri,  

B. celere 

 P. putida, 

B. fragilis, 

M. testaceum  

C. metallidurans 

F. oxysporum 

S. pasteuri 3.5x102  

S. epidermidis 1x101  

B. diminuta 2x101 

Peniciium spp. 1x102 

  None because water is 

ordered from an 

outside source 

3 S. 

epidermidi

s 

S. warneri  

E. faecalis 

Peniciliu

m spp. 

E. faecalis No 

turbine 

 No scaler R. pickettii 3.5x102 

Cladosporium spp. 

0.1x102 

     None because water is 

ordered from an 

outside source 

4 M. 

ginsengiso

li S. 

haemolyti

cus S. 

S. warneri  

S. 

epidermidis  

No 

turbine 

 No scaler L. shinshuensis 

4x102  

S. warneri 0.9x102 

S. maltophilia 

2x102 

S. capitis 

F. oxysporum 

S. pasteuri 3.4x103 

S. warneri 2.7x103 

S. capitis None because water is 

ordered from an 

outside source 



hominis 

S. 

warneri, 

Cladosporium spp. 

2x101 

F. oxysporum 

1x101 

5 L. 

shinshuen

sis S. 

aureus 

 

B. pumilus 

S. warneri 

Alternaria 

spp. 

    S. pasteuri 2.4x102 

S. oralis 3x102  

S. parasanguinis 

5x102 

S. warneri 2.9x102 

E. coli 3.2x102 

Cladosporium spp. 

1x101 

S. warneri   E. coli None because water is 

ordered from an 

outside source 

6 S. pasteuri  

S. 

haemolyti

cus  

S. warneri 

S. 

epidermidi

s 

F. 

oxysporu

m 

S. 

sanguinis 

S. warneri 

M. 

ginsengisol

i S. oralis  

R. pickettii  

S. auerus  

Alternaria 

spp. 

No 

turbine 

 No scaler S. epidermidis 

4.3x102 

R. pickettii 1.3x103 

P. oxydans 2.4x102 

A. toluolicum 

1.7x102 

B. cepacia 4.5x102 

L. paracasei 

2.01x103 

M. testaceum 

4x101 

B. aurantiaca 

1.1x102 

S. warneri 3x103 

C. pauculus 8x101 

Cladosporium spp. 

3x101 

Rhodotorula spp. 

1.99x104 

A. oris  

S. sanguinis S. 

epidermidis S. 

salivarius  

S. capitis  

L. shinshuensis S. 

warneri  

S. maltophilia  

  S. warneri  None because water is 

ordered from an 

outside source 

7 S. cohnii  

B. cepacia 

S. 

R. pickettii  

M. 

ginsengisol

No 

turbine 

 No scaler S. warneri 

1.08x102 

M. testaceum 

S. capitis  

K. palustris 

S. epidermidis 

S. cohnii 2.7x102 S. 

haemolyticus  

 

None because water is 

ordered from an 

outside source 



epidermidi

s 

S. hominis 

 

i  1.2x102 

R. pickettii 1.4x103 

B. diminuta 

1.2x102 

Cladosporium spp. 

1x102 

B. mycoides  

B. weihenstephanensis 

 

8 S. 

warneri, 

 

S. warneri,  

M. 

ginsengisol

i 

A. ursingii 

S. 

epidermidis 

A. niger 

No 

turbine 

  M. 

esteraromaticum 

2.2x102 

  B. mycoides 1.1x103 

L. shinshuensis 4.2x103 

C. metallidurans 6.4x103 

K. palustris 4.1 x102 

S. warneri 1x102 

S. epidermidis None because water is 

ordered from an 

outside source 

9 B. cepacia 

B. cereus 

S. 

epidermidis 

L. 

shinshuens

is 

F. 

oxysporum 

P. 

fungorum  

L. 

shinshuen

sis 

 No scaler S. epidermidis 

1.1x102 

C. metallidurans 

2x102 

B. cereus  

B. casei  

S. warneri S. 

epidermidis 

M. morgani  

  Rothia 

dentocariosa 

Staphylococcus 

warneri 

Staphylococcus 

cohnii  

None because water is 

ordered from an 

outside source 

Conservative category 

1 S. capitis 

B. cepacia 

S. 

epidermidi

s  

S. 

maltophili

a  

P. putida  

Alternaria 

spp. 

B. cepacia  

S. 

epidermidis  

B. simplex 

S. 

epidermidi

s 

P. putida 

S. 

haemolytic

us  

B. cepacia 

S. 

epidermidis 

S. maltophilia 

2.6x102 

S. aureus 2x102 

C. metallidurans 

1.3x103 

B. cepacia 6x102 

S. maltophilia  

S. capitis 

A. ursingiii 

Alternaria spp. 

  Bacillus 

megaterium 

Micrococcus 

luteus 

R. pickettii 4.3x104 

S. epidermidis 1.2x103 

  

  

  

  

2 S. aureus S. B. cepacia B. B. cepacia 1.3x103 B. cepacia S. S. epidermidis 2x102   R. pickettii 4.3x104 



Alternaria 

spp. 

epidermidis 

B. cepacia  

pyrrocinia epidermidis  

B. muralis 

B. simplex 

Pseudarthrobacer 

polychromogenes 

 

B. simplex 1.2x103 

S. aureus 4.6x102 

S. epidermidis 1.2x103 

3                 R. pickettii 4.3x104 

S. epidermidis 1.2x103 

4                 R. pickettii 4.3x104 

         S. epidermidis 1.2x103 

unit  

no. 

air 

syringe 

socket  

micromo

tor 

socket 

turbine socket  scaler socket 

at the dental 

chair  

bottle 

under 

the 

dental 

chair –  

[CFU/m

l] 

bottle under the 

dental chair 

cup water 

–  

[CFU/ml] 

water cup 

tap –  

main 

bucket 

– 

[CFU/m

l] 

water 

contain
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  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Conservative category – room no. 2 

1 S. 

haemolytic

us 

     No scaler L. 

shinshuens

is 3x102 

S. epidermidis S. 

paucimobilis  

R. picketti 

S. warneri, 

S. 

epidermidis 

7.1x103 

Staphylococc

us 

haemolyticus 

Staphylococc

us aureus 

Microbacteri

um 

esteraromatic

um 

Ralstonia 

pickettii 

4.3x104 

Staphyloco

ccus 

epidermidi

s 1.2x103 

Arthrobact

er russicus 

 



Staphylococc

us 

haemolyticus 

 

2   L. 

shinshuensi

s 

S. epidermidis S. haemolyticus 

M. 

phyllosphaerae  

S. warneri 

 

S. warneri 

1x102 

S. 

epidermidi

s 1x102 

S. warneri, 

S. hominis 

Alternaria spp. 

F. oxysporum 

S. 

epidermidis 

1.02x104 

B. pumilus 

2.08x104 

S. 

haemolyticus 

3 S. aureus 

C. 

metallidur

ans 

 

B. cepacia   K. palustris 

S. epidermidis 

  B. cepacia 

L. shinshuensis 

Fusarium spp. 

F. oxysporum 

S. 

epidermidis 

2x102 

M. luteus 

2.6x104 

S. warneri, 

4     L. shinshuensis 

S. haemolyticus 

Alternaria spp. R. picketti 

1.0x103 

S. epidermidis S. 

epidermidis 

1.14x104 

S. 

haemolyticus 

2.4x102 

K. kristinae 

1x102 

R. amarae 

1x102 

S. warneri S. 

epidermidis 

K. kristinae  

Conservative category – 3 room 

1   R. picketti     A. lwoffii 

3x102 

C. matellidurans 

F. oxysporum 

Alternaria spp. 

Cladosposporium 

spp. 

Penicilium spp. 

S. 

epidermidis 

6.1x103 

  R. pickettii 

4.3x104 

S. 

epidermidi

s 1.2x103 

 

  

  

  

  

  

2 M. luteus    No micromotor  No scaler M. luteus 

2.2x103 

Bacillus cereus 

Alternaria spp. 

F. oxysporum 

B. pumilus 

3.00x104 

Novosphingo

bium 

resinovorum 



3   C. 

matellidura

ns 

   No scaler S. warneri 

1.0x102 

B. pumilus 

2.9x102 

Alternaria spp. 

F. oxysporum 

Lysinibacillu

s 

boronitoleran

s 9x101 

R. amarae 

1.2x102 

Candida 

parapsilosis 

1x102 

  

4   C. 

matellidura

ns 

 

   No scaler R. picketti 

3.3x103 

S. warneri 

1.6x103 

S. 

haemolytic

us 1.6x103 

C. 

matellidur

ans 

1.9x103 

 

S. aureus 

Alternaria spp. 

F. oxysporum 

R. amarae 

7.6x103 

S. warneri 

5 S. capitis  

S. 

warneri,  

     No scaler M. luteus 

1.2x103 

B. cepacia 

1.4x103 

L. shinshuensis 

S. epidermidis 

Alternaria spp. 

F. oxysporum 

  B. cereus 

Conservative category – 4 room 

1 F. 

oxysporu

m 

S. warneri 

C. 

matellidura

ns 

 S. epidermidis  F. oxysporum B. pumilis 

2.13x104 

S. sanguinis  

S. xylosus S. 

maltophilia L. 

shinshuensis 

S. haemolyticus 

F. oxysporum 

M. luteus 

8.8x103 

  Ralstonia 

pickettii 

4.3x104 

Staphyloco

ccus 

epidermidi

Raistonia 

picketti 

4.7x103 

Staphyloco

ccus 

aureus 

1.09 x103 

  
2   F. 

oxysporum 

   No scaler C. 

pauculus 

  M. luteus 

2.1x103 

  



3.8x104 C. pauculus 

1.4x104 

s 1.2x103 

 

  

  

3 S. xylosus      No scaler C. 

parapsilosi

s 4x101 

M. luteus S. epidermidis 

2.2x103 

S. capitis 

9.2x103 

B. diminuta 

4.7x103 

Staphylococ

cus 

xylosus 

4   B. cepacia 

S. 

epidermidis 

B. cepacia S. 

hominis 

 No scaler R. pickettii 

6.46x104 

R. amarae 

5.01x102 

S. 

epidermidi

s 3.5x103 

Alternaria spp. S. pasteuri  

1.12x104 

A. 

citratiphilum 

6.46x104 

B. pumilus 

7.6x103 

S. warneri 

room no. / 

unit no. 

air 

syringe 

socket  

micromotor 

socket 

turbine socket  scaler socket at 

the dental chair  

bottle 

under the 

dental 

chair –  

[CFU/ml] 

bottle under the 

dental chair 

cup water –  

[CFU/ml] 

water cup 

tap –  

main 

bucket 

– 

[CFU/m

l] 

water 

contain

er in the 

Room – 

[CFU/m

l] 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

periodontal category 

1            F. 

oxysporu

m 

    R. 

pickettii 

4.3x104 

S. 

S. epidermidis 1.2x104 

R. pickettii 2.9x103 

 



2 C. 

metallidur

ans  

S. warneri  

Cladospor

ium spp. 

  M. luteus  

C. 

metalldur

ans 

  S. 

epidermid

is 

 S. 

maltophili

a 

Alternaria 

spp. 

B. 

simpl

ex 

6x102 

Staphylococcu

s epidermidis 

Bacillus 

weihenstepha

nensis 

epidermi

dis 

1.2x103 

  

  

3 S. warneri  

B. cepacia 

              

Periodontal category – room no. 2 

1  Alternari

a spp. 

  S. 

epidermidi

s 

B. 

megateriu

m 

S. succinus 

1x102 

Penicilium 

spp. 1x101 

S. 

maltophili

a 

L. 

coleohomi

nis  

B. 

muralis 

    R. 

pickettii 

4.3x104 

S. 

epidermi

dis 

1.2x103 

 

  

  

  

  

S. epidermidis 2.34x103 

R. pickettii 5.4x103 

 

2 Cladospori

um spp. 

Fusarium 

spp. 

A. niger 

    B. 

muralis 

  S. 

maltophili

a 

 

    

3   Micromo

tor 

without 

water – 

no swab 

B. 

mycoides 

B. cepacia 

B. cepacia  

R. 

pickettii 

S. 

epidermidis 

0.5x102 

    P. 

xantuomarina 

Paenibacillus 

spp. 



4 S. 

epidermidi

s 

  C. 

metallidur

ans B. 

pumilus 

B. cepacia 

S. 

pasteuri  

Alternari

a spp. 

S. 

epidermidis 

2.9x104 

S. pasteuri 

1.64x104 

    Pseudarthrob

acer 

polychromoge

nes  

B. 

weihenstepha

nensis 

A. niger 

5 S. pasteuri 

Peniciliu

m spp. 

  S. warneri   P. septica 

2.1x102 

Alternaria 

spp. 

3.4x102 

S. 

maltophili

a S. 

epidermid

is 

Peniciliu

m spp. 

B. 

simpl

ex 

4.6x1

02 

P. septica 

 

 


